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Intra aortale ballonpomp

Toepassing IABP - cardiogene shock

- low output syndroom

- coronairsclerose

Gemeenschappelijke probleem verminderde 
Cardiac Output of Hart Minuten Volume

IABP zorgt voor een betere doorbloeding van het myocard
gevolg verbeterde CO
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IABP
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Cardiac Output
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Cardiac output

CO = Hartrate * Strokevolume

HMV= Hartfrequentie * Slagvolume                     (l/min)

HR aanpassing naar behoefte van het lichaam.

Slagvolume is afhankelijk van preload afterload contractility

Dit is afhankelijk van de goede doorbloeding van het 
myocard de hartspier of anders gezegd aanbod van zuurstof 
naar de hartspier. Coronair perfusie
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Coronaire Perfusie
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Coronaire Perfusie
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Werking IABP
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IABP
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Ballonpomp ingeschakeld

Systole en diastole druk met en zonder ballonpomp
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De Techniek



21

De Techniek in details



22

Het blokschema
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Simpel blokschema
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De Safety-Disk
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